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Votre référence:  
6112-SMQ--MOD FI V4 

Autre référence :  
LG-2013-0044  

Première diffusion de la version 
11/04/2024 

 

Seule la version informatique fait foi 
Vérification le : 11/04/2024 (= applicable pour CV simple) 
Applicable le : 11/04/2024 

Document interne propriété du CHU DIJON BOURGOGNE 

 

 

OPERATIONS TYPE D’ECHANTILLON PRINCIPE DE LA METHODE 

PARAMÈTRE(S) 
ACCREDITE(S) 

(O/N) 
Accréditation 

Cofrac Essais, n°1-
5053, liste des 
implantations et 

portée disponibles 
sous www.cofrac.fr. 

REFERENCE DE LA 

METHODE 

Echantillonnage pour la 
recherche de légionelles  

Eaux chaudes ou froides à 
usage sanitaire 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon unique) 

O FD T 90-522 

Echantillonnage d’eau pour 
analyses microbiologiques 

Diverses eaux chaudes et 
froides (eau des piscines de 
rééducation, eaux sanitaires, 
eau des fontaines 
réfrigérées…) 

Echantillonnage instantané 
(prise d’un échantillon unique) 

N 
FD T 90-520 
NF EN ISO19458 
 

Echantillonnage pour le 
contrôle des endoscopes 

Echantillonnage de solution 
de rinçage en vue d’analyses 
microbiologiques 

Echantillonnage instantané éventuellement, à 
partir d’un dispositif complémentaire (prise 
d’un échantillon unique) 

O 
Méthode interne: BMS 
9484  
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OPERATIONS TYPE D’ECHANTILLON PRINCIPE DE LA METHODE 

PARAMÈTRE(S) 
ACCREDITE(S) 

(O/N) 
Accréditation 

Cofrac Essais, n°1-
5053, liste des 
implantations et 

portée disponibles 
sous www.cofrac.fr. 

REFERENCE DE LA 

METHODE 

Recherche de Legionella et 
Legionella pneumophila 

Eaux des réseaux sanitaires 
froides et chaudes 
(à l’exception des eaux sales 
et non filtrables nécessitant 
une centrifugation) 

Ensemencement en direct et après 
concentration par filtration sur membrane 
(mise en culture de la membrane après 
décontamination) 
Incubation 8-11j à + 36°C 
Dénombrement, confirmation des Legionella 
spp. par repiquage et identification des 
Legionella pneumophila par agglutination latex 

O NF T 90-431 

 
Eaux destinées à la 
consommation humaine  
 
 
 
 
Eaux destinées à la 
consommation humaine 

Eaux des réseaux froides et 
chaudes aux points de 
distribution 

Dénombrement par inclusion en milieu gélosé, 
filtration sur membrane et mise en culture sur 
milieux sélectifs 
Dénombrement de la flore aérobie revivifiable 
à + 36°C et à + 22°C 
Dénombrement des spores des bactéries 
sulfito-réductrices,  
Dénombrement des entérocoques  
Dénombrement des coliformes totaux 
Dénombrement d’Escherichia coli 
Dénombrement de  Pseudomonas aeruginosa 
(sur demande) 

N 
 
 

N 
 

N 
 

N 
N 
N 
 

O 

 
 
 
NF EN ISO 6222 
NF EN 26461-2 
 
 
NF EN ISO 7899-2  
NF EN ISO 9308-1 
NF EN ISO 16266 
 
 

Eaux des piscines de 
balnéothérapie 

Eaux des piscines de 
rééducation 

Dénombrement par inclusion en milieu gélosé, 
filtration sur membrane et mise en culture sur 
milieux sélectifs 
Dénombrement de la flore aérobie revivifiable 
à + 36°C  
Dénombrement des entérocoques  
Dénombrement des coliformes totaux 
Dénombrement d’Escherichia coli 
Dénombrement des Staphylocoques 
pathogènes 
Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa 

N 
 
 

N 
 

N 
N 
N 
N 
 

O 

NF T90-421 
NF EN ISO 6222 
NF EN ISO 7899-2  
NF EN ISO 9308-1 
XP T90-412 
NF EN ISO 16266 
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OPERATIONS TYPE D’ECHANTILLON PRINCIPE DE LA METHODE 

PARAMÈTRE(S) 
ACCREDITE(S) 

(O/N) 
Accréditation 

Cofrac Essais, n°1-
5053, liste des 
implantations et 

portée disponibles 
sous www.cofrac.fr. 

REFERENCE DE LA 

METHODE 

Eaux pour soins standards 
Eaux des réseaux froides et 
chaudes 

Dénombrement par inclusion en milieu gélosé, 
filtration sur membrane et mise en culture sur 
milieux sélectifs 
Dénombrement des flores aérobies 
revivifiables à + 36°C et à + 22°C 
Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa  
Dénombrement des coliformes totaux 
Dénombrement d’E. coli 

N 
 
 

N 
 

O 
 

N 
N 

NF EN ISO 6222 
NF EN ISO 16266 
NF EN ISO 9308-1 
 

Eaux pour soins standards 
élargies 

Eaux des réseaux froides et 
chaudes 

Dénombrement par inclusion en milieu gélosé, 
filtration sur membrane et mise en culture sur 
milieux sélectifs 
Dénombrement des flores aérobies 
revivifiables à + 36°C et à + 22°C 
Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa  
Dénombrement des coliformes totaux 
Dénombrement d’E. coli 
Dénombrement de Pseudomonas sp. 

N 
 
 

N 
 

O 
 

N 
N 
N 

 
 
 
NF EN ISO 6222 
NF EN ISO 16266 
NF EN ISO 9308-1 
Méthode interne 

Eaux pour hémodialyse 
conventionnelle 
Eaux pour hémodiafiltration 
on line 

Eaux osmosées 
Eaux des établissements 
de santé de qualité 
pharmaceutique 

Filtration sur membrane et mise en culture sur 
R2A 
Dénombrement et identification de la flore 
aérobie revivifiable à + 21°C (7j) 

 
 
 

 
O 

Méthode interne BMS 
24837 selon : 
Pharmacopée 
européenne 
Circulaire n° 2007-52 
du 30 janvier 2007 
Circulaire n°2000-337 
du 20 janvier 2000 
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OPERATIONS TYPE D’ECHANTILLON PRINCIPE DE LA METHODE 

PARAMÈTRE(S) 
ACCREDITE(S) 

(O/N) 
Accréditation 

Cofrac Essais, n°1-
5053, liste des 
implantations et 

portée disponibles 
sous www.cofrac.fr. 

REFERENCE DE LA 

METHODE 

Eaux pour hémodialyse 
conventionnelle 
Eaux pour hémodiafiltration 
on line 

Eaux osmosées 
Eaux des établissements 
de santé de qualité 
pharmaceutique 

Dosage d’endotoxines O 

Pharmacopée 
européenne 2.6.14 
méthode C  
Test Limulus 
turbidimétrie cinétique 

Eaux bactériologiquement 
maitrisées 

Eaux micro filtrées 
Eaux traitées 
Eaux osmosée 
Eau de rinçage terminal ou 
aux liquides de fond de cuve 
de lave endoscopes selon un 
niveau d’exigence 

Filtration sur membrane et mise en culture sur 
milieux sélectifs 
Dénombrement de la flore aérobie revivifiable 
à + 22°C 
Dénombrement  de Pseudomonas aeruginosa 

 
 

N 
 

N 

Méthode interne 
 

Contrôles microbiologiques 
en endoscopie 

Solution de contrôle des 
endoscopes non 
autoclavables, pénétrant 
dans une cavité stérile ou 
non stérile 

Filtration sur membrane et mise en culture de 
la membrane 
Dénombrement de la flore aérobie revivifiable 
à 30°C 
Recherche qualitative des germes indicateurs 
d’un dysfonctionnement : 
Pseudomonas aeruginosa et spp 
Entérobactéries 
Stenotrophomonas maltophilia 
Acinetobacter baumanii 
Staphylococcus aureus, Enterococcus sp. 
Eléments fongiques filamenteux et levures 

 
 
 
 
 
 

N 

INSTRUCTION N° 
DGOS/PF2/DGS/VSS1/
2016/220 du 4 juillet 
2016  
 
Méthode interne : BMS 
9493 
 
 

Recherche et identification 
de Mycobactéries  

Eaux des réseaux sanitaires 
chaudes et froides 
Eaux de piscine, SPA,… 
Liquide de lavage 
d’endoscopes 

Filtration sur membrane puis mise en culture 
sur milieux sélectifs 

 
 

N Méthode interne 
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OPERATIONS TYPE D’ECHANTILLON PRINCIPE DE LA METHODE 

PARAMÈTRE(S) 
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Cofrac Essais, n°1-
5053, liste des 
implantations et 

portée disponibles 
sous www.cofrac.fr. 

REFERENCE DE LA 

METHODE 

Contrôles microbiologiques 
des surfaces 

Tous types de surfaces 

Empreinte sur gélose type contact ou 
écouvillonnage 
Dénombrement de la flore totale 
Dénombrement d'un germe spécifié 
Dénombrement et identification des levures et 
moisissures  
 

 
 

N 
N 
N 

Surveillance 
microbiologique de 
l’environnement dans 
les établissements de 
santé. Air, eau 
surface- DGS/DHOS, 
CTIN 2002 

Comptages particulaires 
Salles à environnement 
maitrisé 

Comptage particulaire sur site : 
Comptage particulaire sur 1 seul point / salle 
Comptage particulaire sur plusieurs points / 
salle 
(en général : nb points = racine carrée de la 
surface de la salle) 
 
 

N NF S90-351 

Contrôles microbiologiques 
de l’air 

Salles à environnement 
maitrisé 

Impaction sur gélose à l’aide d’un bio 
collecteur 
Dénombrement de la flore bactérienne 
Dénombrement et identification des levures et 
moisissures 

 
 

N 
N 
 

Surveillance 
microbiologique de 
l’environnement dans 
les établissements de 
santé. Air, eau 
surface- DGS/DHOS, 
CTIN 2002 

Contrôle de la qualité 
microbiologique du linge 

Articles traités en 
blanchisserie 

Empreinte sur boîte de contact par bio-
applicateur 
Dénombrement et identification des bactéries 
Dénombrement et identification des levures et 
moisissures  

 
N 
 

N 

Le circuit du linge à 
l’hôpital : «Les 
contrôles techniques 
et bactériologiques du 
linge» p35. CLIN  
Paris-Nord. Décembre 
1999 

 
« Accréditation Cofrac Essais, n°1-5053, liste des implantations et portée disponibles sous www.cofrac.fr » 

https://www.cofrac.fr/

